
ENTIDAD FEDERATIVA: ____________________ 

Fecha de actualización: 24 de Abril de 2012 V.01 Código: DJ-AI-SG-RE-96

MEDICION CORRECTA DE LA TEMPERATURA

4 - Cada 3 meses 

5  - Cada 3  meses  

6 - Cada 3 meses 

7 - Cada semana 

8 - Cada mes 

Actividad 

2 - Cada semana

1- Cada 15 días 

EVITAR FUGAS DE AIRE FRIO

Agosto Dic.

CONTRIBUYE A:

Nov.

CIRCULACION ADECUADA DEL AIRE FRIO

EVITAR FORMACION DE HONGOS

EVITAR POLVO Y OXIDACION

LOCAL:_______________ 

Mayo Sept Octubre

ASEGURAR FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA

JURISDICCIÓN: ________________________ MUNICIPIO:_______________________

ELIMINAR EL CALOR ABSORVIDO

CERRADO HERMETICO DE LA PUERTA

REMOVER EL CALOR ABSORVIDO

DISTRIBUCION DEL LIQUIDO REFRIGERANTE

JunioFebrero

7.- VERIFICAR DISTANCIA CON TECHO Y                        

PARED

8.- VERIFICAR NIVELACION

SEMANA

ACTIVIDAD

3.- LIMPIEZA DEL EXTERIOR

4.- LIMPIEZA DEL CONDENSADOR

5.- LIMPIEZA DEL COMPRESOR

6.- LIMPIEZA Y LUBRICACION DE EMPAQUES

JulioMES

2.- LIMPIEZA Y DESINFECCION INTERIOR CON 

ESENCIA O ACEITE DE PINO AL 10%

1.- DESCONGELAMIENTO

Enero Marzo Abril

10 - Cada semana

11 - Diario según necesidades

PROGRAMA DE VACUNACION UNIVERSAL

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL REFRIGERADOR

RESPONSABLE:__________________________________________ UNIDAD REFRIGERANTE: ________________________________________________________

UBICACIÓN: _____________________________________________

                                DIRECCIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL

10.- VERIFICAR CLAVIJAS

11.- CALIBRACION DEL TERMOMETRO

9.- HERMETICIDAD DE LA PUERTA

ELIMINAR EL CALOR ABSORVIDO

PROGRAMADO

REALIZADO 3 - Cada Semana

9 - Cada semana 


